Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holdinggraz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Priifbericht Nr.:
Am Okopark 10 11-661
8230 Hartberg
Bezeichnung der Probe: Schildbach
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 11.02.2011
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer: F. Reiss im Auftrag des W asserlabors
Probeniibernahme am: 11.02.2011
Labornummer: 163868
PRUFBERICHT
Mindestuntsrsuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert sﬁﬁi?::m PW1 | PW2 Verfahren

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Geschmack, sensorisch ohne SENSORIK
Temperatur e 5,8 +- 02 25 |DIN 38404 Teil 4
elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 538 +- 10,0 2790 |ONORMEN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,70 +- 0,1 6,5-9,5 [DIN 38404 Teil 5
Farbung (SAK bei 436 nm) m™ n.a. ONORMEN 1SO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,30 +- 0,10 ONORMEN 1484
Séurekapazitit bis pH 4,3 mmol/l 4,42 +- 0,05 DIN 38400 Teil 7
Gesamthirte °dH 16,6 +- 05 BERECHNET
Carbonathirte °dH 12,4 |+- 05 BERECHNET
Natrium mg/l 5,0 +- 05 200 |ONORMEN ISO 14911
Kalium mg/l 1,4 +- 0,2 50 [OGNORMEN ISO 14911
Magnesium mg/l 21,1 +- 1,0 150 [ONORMEN ISO 14911
Calcium mg/| 84,1 +- 2,0 400 |ONORMEN ISO 14911
Chlorid mg/l 7,5 +- 1,0 200 |ONORMEN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 61,3 [+- 10 250 [ONORMEN ISO 10304-1
Nitrat mg/l 7,2 +- 1,0 50 ONORMEN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 +/- 0,02 0,5 |ONORMISO 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 |+- 0002| 01 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 |[+- 002 0,2 |ONORMEN ISO 15586
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,005 |+- 0002 0,05 |ONORMEN ISO 15586
KBE beij 22 °C pro ml 0 100 |ONORMEN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORMEN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINEN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 ISO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiclogische Parameter); PW2 = Parameterwert firr Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes
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Beurteilung:

Das untersuchte Wasser entspricht im gegenwartigen Zustand den Bestimmungen der
Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001 bzw. dem Osterreichischen Lebensmittelbuch,
Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Gesamtbeurteilung:
genusstauglich
Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Echmélzer
08.03.2011
Nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.
Ergéanzungen:

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene W asserprobe. Das Kopieren
des Priifberichtes darf nur mit Zustimmung des W asserlabors der Grazer Stadtwerke erfolgen. Bei iiberbrachten Proben kann keine
Gewahr auf Probenidentitét gegeben werden.

Giiltig sind nur Priifberichte auf Papier vom Gutachter original unterfertigt.
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Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holdinggraz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Priifbericht Nr.:
Am Okopark 10 11-662
8230 Hartberg
Bezeichnung der Probe: Feldkirchen Graz AG
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 11.02.2011
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer: F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors
Probeniibernahme am: 11.02.2011
Labornummer: 163869
PRUFBERICHT
Mindestuntersuchunyach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert S':ﬂ:s;:;t Pw1 | PW2 Verfahren

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Trilbung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Geschmack, sensorisch ohne SENSORIK
Temperatur °C 7,3 +- 0,2 25  |DIN 38404 Teil 4
elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 530 +- 10,0 2790 |ONORMEN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,60 |[+- 01 6,5-9,5 | DIN 38404 Teil 5
Farbung (SAK bei 436 nm) m™ n.a. ONORMEN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,30 +- 0,10 GNORMEN 1484
Saurekapazitit bis pH 4,3 mmol/| 4,43 +- 0,05 DIN 38409 Teil 7
Gesamthirte °dH 15,4 +- 05 BERECHNET
Carbonathirte °dH 12,4 +- 05 BERECHNET
Natrium mg/l 4,6 +- 05 200 |GNORMEN ISO 14911
Kalium mg/| 1.1 +- 02 50 |ONORMEN ISO 14911
Magnesium mg/l 19,5 +- 1,0 150 [ONORMEN ISO 14911
Calcium mg/l 78,2 +- 2,0 400 |ONORMEN ISO 14911
Chlorid mg/l 7,5 +- 1,0 200 |ONORMEN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 56,2 +- 1,0 250 |ONORMEN ISO 10304-1
Nitrat mg/l 7,5 +- 1,0 50 ONORMEN [SO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 +/- 0,02 0,5 |ONORMISO 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 |+- 0002 0,1 GNORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 +- 0,02 0,2 |ONORMEN ISO 15586
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,005 |+- 0,002 0,05 |ONORMEN ISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 3 100 [ONORMEN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORMEN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINEN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 ISO 7809-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groler als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes
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Beurteilung:

Das untersuchte Wasser entspricht im gegenwértigen Zustand den Bestimmungen der
Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001 bzw. dem Osterreichischen Lebensmittelbuch,
Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Gesamtbeurteilung:
genusstauglich
Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald k;:hmélzer
08.03.2011
Nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.
Erganzungen:

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das Kopieren
des Prifberichtes darf nur mit Zustimmung des W asserlabors der Grazer Stadtwerke erfolgen. Bei iiberbrachten Proben kann keine
Gewshr auf Probenidentitét gegeben werden.

Giiltig sind nur Priifberichte auf Papier vom Gutachter original unterfertigt.
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Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle | -

Holding Groaz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Prifbericht Nr.:
Am Okopark 10 11-664
8230 Hartberg
Bezeichnung der Probe: LaRnitzhohe
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 11.02.2011
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer: F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors
Probentiibernahme am: 11.02.2011
Labornummer: 163871
PRUFBERICHT
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnuns_] BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert s’:ﬁisef::n pw1 | Pw2 Verfahren

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Geschmack, sensorisch ohne SENSORIK
Temperatur e 6,8 +- 02 25 |DIN 38404 Teil 4
elektr. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 533 +- 10,0 2790 |ONORMEN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,70 +- 0,1 6,5-9,5 | DIN 38404 Teil 6
Farbung (saK bei 436 nm) m” n.a. ONORMEN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,30 +- 0,10 ONORM EN 1484
Sadurekapazitit bis pH 4,3 mmol/l 4,35 |+- 005 DIN 38409 Teil 7
Gesamthirte °dH 16,0 +/- 0,5 BERECHNET
Carbonathirte °dH 12,2 +- 0,5 BERECHNET
Natrium mg/l 4,5 +- 0,5 200 [ONORMEN ISO 14911
Kalium mg/| 1,0 +- 02 50 |ONORMEN ISO 14911
Magnesium mg/l 19,8 |[+- 10 150 |GNORMEN ISO 14911
Calcium mg/| 82,1 +- 2,0 400 |ONORMEN ISO 14911
Chlorid mg/| 7,2 +- 1,0 200 |ONORMEN ISO 10304-1
Sulfat mg/Il 64,0 +- 1,0 250 |ONORMEN ISO 10304-1
Nitrat mg/l 7,0 +- 1,0 50 ONORMEN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 +- 0,02 0,5 |ONORM ISO 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 |+- 0002 01 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 +- 0,02 0,2 |ONORMEN ISO 15586
Mangan gesamt (gelst) mg/l | < 0,005 |+- 0002 0,05 |ONORMEN ISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 2 100 |ONORMEN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORMEN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINEN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN I1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 ISO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert filr Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = grofer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes
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Beurteilung:

Das untersuchte Wasser entspricht im gegenwartigen Zustand den Bestimmungen der
Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001 bzw. dem Osterreichischen Lebensmittelbuch,
Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Gesamtbeurteilung:
genusstauglich
Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. araldtchmblzer
08.03.2011
Nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.
Ergénzungen:

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das Kopieren
des Priifberichtes darf nur mit Zustimmung des W asserlabors der Grazer Stadtwerke erfolgen. Bei {iberbrachten Proben kann keine
Gewihr auf Probenidentitét gegeben werden.

Giiltig sind nur Priifberichte auf Papier vom Gutachter original unterfertigt.
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Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle Em

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Priifbericht Nr.:
Am Okopark 10 11-663
8230 Hartberg
Bezeichnung der Probe: Feldkirchen Umland Graz
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 11.02.2011
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer: F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors
Probeniibernahme am: 11.02.2011
Labornummer: 163870
PRUFBERICHT
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert 5':1?15;;:2“ Pw1 | PW2 Verfahren

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Geschmack, sensorisch ohne SENSORIK
Temperatur °C 53 +- 02 25 |DIN 38404 Teil 4
elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C puS/em 725 +- 10,0 2790 |ONORMEN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +- 0,1 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Farbung (SAK bei 436 nm) m”’ n.a. ONORMEN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,30 +/- 0,10 ONORM EN 1484
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,37 +/- 0,05 DIN 38400 Teil 7
Gesamthirte °dH 19,8 +- 0,5 BERECHNET
Carbonathirte °dH 15,0 +- 0,5 BERECHNET
Natrium mg/| 15,4 |+- 05 200 |ONORMEN ISO 14911
Kalium mg/l 1,9 +/- 0,2 50 [ONORMEN ISO 14911
Magnesium mg/l 21,2 +- 1,0 150 |[ONORMEN ISO 14911
Calcium mg/l 107 +- 2,0 400 |ONORMEN ISO 14911
Chilorid mg/l 38,8 +- 1,0 200 |ONORMEN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 47,8 +- 1,0 250 |OGNORMEN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 28,2 |+- 10 50 ONORMEN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 |+- 002 0,5 |ONORMISO 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 |+- 0002 | 01 ONORMEN 26777 |
Eisen gesamt (gelsst) mg/l 0,03 +- 0,02 0,2 |ONORMEN ISO 15586 |
Mangan gesamt (gelést) mg/l | < 0,005 |+- 0,002 0,05 |ONORMEN ISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 2 100 |[ONORMEN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORMEN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 [DINEN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 ISO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW 2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréler als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes
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Beurteilung:

Das untersuchte Wasser entspricht im gegenwartigen Zustand den Bestimmungen der
Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001 bzw. dem Osterreichischen Lebensmittelbuch,
Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Gesamtbeurteilung:
genusstauglich
Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Sﬁmalzer
08.03.2011
Nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.
Ergénzungen:

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das Kopieren
des Priifberichtes darf nur mit Zustimmung des W asserlabors der Grazer Stadtwerke erfolgen. Bei iiberbrachten Proben kann keine
Gewsahr auf Probenidentitét gegeben werden.

Giiltig sind nur Priifberichte auf Papier vom Gutachter original unterfertigt.

Priifbericht Nr.: 11-663.xls Seite 2 von 2




